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クラスI細菌検査用シリーズ
薬剤感受性（真菌）キット

精度管理株による試験結果※

（単位：µg/mL）

精度管理株について3回繰り返したとき上記の範囲内の結果が得られました。
※ MCFG,CPFGは24時間判定、その他薬剤は48時間判定

本キットの使用上又は取扱い上の注意については、 添付文書をご参照ください。

包装内容 接種用培地
薬剤乾燥固着マイクロプレート
判定用紙

有効期間 6ヶ月

貯蔵方法 2～10℃

培地色調変化を観察するため、判定が容易です
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別 売 品

5テスト用   （統一商品コードNo.551-15000-1）
25テスト用（統一商品コードNo.551-15106-0）

濁度計 Vi-specⅡ                                  （統一商品コードNo.551-63190-6）

薬剤感受性検査測定装置 PICTMIC（統一商品コードNo.551-63206-4）



接種用培地

ASTY 判定用紙 検体No.：

<48時間判定>
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接種日： /　　　　/
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本判定例は、別売品である「薬剤感受性検査測定装置 PICTMIC」にて測定しました。

Candida krusei ATCC 6258

サブローデキストロース
寒天培地に発育した
新鮮分離菌株（接種後
24時間以内）のコロニー
を試験に用います。

判定を行います。プレートにフタをし、
遮光して35℃±1℃で
好気培養を行います。

4で調整した菌液を、
薬剤乾燥固着マイクロ
プレートの各ウェルに
100 µLずつ分注します。

分離菌株を滅菌生理
食塩水に加え、よく懸濁
してMcFarland No. 0.5
に相当する濁度に調整
します。（吸光度530nm 
0.08～0.10）

滅菌生理食塩水2 mLに
2で調整した菌液を
20 µL加えて混合します。

3で調整した菌液を
600 µL取り、接種用培地
に加えよく混合します。

薬剤配置 判定方法

判定例操作方法
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青色あるいはコントロールと比べて紫色のウェルの最小濃度をMIC
と判定してください。

その他薬剤
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２） 判定方法

24時間培養後に中間観察、48時間培養後に最終判定してください。その他薬剤

１） 判定時間
24時間培養後に判定してください。
但し、コントロールウェルの呈色が不十分な場合は、培養を延長
して48時間培養後に判定してください。

MCFGとCPFG

変色していない青色のウェルの最小濃度をMICと判定してください。
紫色のウェルは発育陽性とみなします。

AMPH-B

添付文書を良く読んでからご使用ください

（単位：µg/mL）
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